
Hoe de Freevent HME en Freevent DualCare Speaking Valve / HME DigiTop monteren

Wissel tussen spreekstand om te spreken en HME-stand om voor uw longen te zorgen
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Hoe de Freevent HME verwijderen
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Om uw long-
gezondheid te verbeteren 

of te behouden is het 
belangrijk de HME-

stand zo veel mogelijk 
te gebruiken, dus altijd 
wanneer u niet spreekt.

Een spreekklep combineren met de voordelen van een HME - met een simpele draai

Voor de optimale 
longgezondheid is het 

belangrijk de HME continu 
te dragen. Gebruik Freevent 

HME’s overdag met de 
spreekklep en ‘s nachts 
met de HME DigiTop. 

Hiermee kunt u ook spreken 
door met uw vingers de 

openingen te 
sluiten.

Spreekstand HME-stand

DualCare™



70 % Ethanol     (or)

70 % Isopropyl alcohol

20-40°C
68-104°F

2   /250 ml (8,5 fl oz)

35-45°C
95-113°F

35-45°C
95-113°F

Hoe de Freevent DualCare Speaking Valve reinigen
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WAARSCHUWING:

2 min

10 min 2 uur

15 min 15 sec

 Hoe de Freevent Connection Strap bevestigen

Ga NIET baden of zwemmen met dit hulpmiddel. Hierdoor kan water de 
luchtwegen binnendringen.

Gebruik de spreekklep NIET tijdens het slapen omdat dit een onbedoelde afsluiting 
van de luchtwegen kan veroorzaken. Gebruik in plaats daarvan de HME DigiTop.

LET OP: Freevent DualCare met spreekklep kan alleen gebruikt worden met een tracheacanule indien er vrije doorgang is in de 
bovenste luchtwegen.

Lees voor het gebruik van een product altijd de bijgeleverde gebruiksaanwijzing aandachtig door. Ga voor meer informatie of 
gebruiksaanwijzingen naar www.atosmedical.com.

Gebruik NIET enkel de 
HME omdat deze mogelijk 
moeilijk te verwijderen is.
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